参数要求
1.品牌影响力大，客户口碑好，市场占有率高；维修/维保服务响应快，2小时内可达。
2.检测能力
①检测模式：必须包含血细胞计数，白细胞分类，网织红细胞检测，体液检测；
②样本类型：静脉血、末梢全血、预稀释、体液；
③检测参数：血液报告参数≥35个，体液报告参数≥6个；
④白细胞计数：应采用行业主流的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等因素的干扰；
⑤血小板计数：具有两种或以上的方法进行血小板的定量计数，尽可能排除干扰因素，以保证血小板检测的准确性；
⑥网织红细胞检测功能：使用当前主流的核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类；
⑦可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行准确分类。
3.检测速度：血液标本≥60/小时；体液标本≥30样本/小时。
4.其他辅助功能
①需具备有核红细胞自动检测功能：无需专门的检测通道、无需专用的试剂，可自动修正每个样本的白细胞总数及分类，保证结果可靠；
②需支持低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加数倍，得到的结果更准确、可靠。
5.试剂及耗材
①需提供原厂试剂；
②需支持常用的末梢血采集管检测。（例如1.5ml EP管等）
6.质控品及校准品
①血液质控品：定期提供CFDA认证的原厂配套的多水平的质控品，质控项目应覆盖室间质评要求的所有参数；
②体液质控品：定期提供CFDA认证的原厂配套的多水平的质控品，质控项目应覆盖室间质评要求的所有参数；
③校准品：定期提供CFDA认证的原厂配套的的校准品，校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。
7.软件与通讯
①能真正实现双向通讯功能，保证标本数据和质控数据与LIS之间的准确传输；
②仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能；
③使用Windows操作系统软件，并可打印中文检验报告；
④可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限。
